
TERAPIA V.A.C. VERAFLO™

Terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas con instilación automática  
y extracción de elementos tópicos para la limpieza de heridas.

TERAPIA V.A.C.®
La terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas está diseñada para brindar los beneficios 
de curación de heridas de la Terapia V.A.C.® con tecnología SENSAT.R.A.C.™ patentada.

TERAPIA PREVENA™

La terapia de presión negativa PREVENA™ está diseñada específicamente 
para el control de las incisiones quirúrgicas cerradas.

Comienza la compresión.

Comienza la compresión.
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Seleccione Aceptar para aceptar 
los ajustes predeterminados.
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Página de inicio de Terapia 
PREVENA™
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Comienza la compresión.

Pantalla del detector de fugas 
SEAL CHECK™
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Seleccione Aceptar para aceptar 
los ajustes predeterminados.
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Confirmar ajustes
Pantalla del detector de fugas 

SEAL CHECK™

Página de inicio de la
Terapia ABTHERA™

Seleccione Aceptar para aceptar 
los ajustes predeterminados.

Comienza la compresión.

TERAPIA ABTHERA™

La terapia de presión negativa ABTHERA™ está diseñada para facilitar el control de abdo-
men abierto y ayudar a lograr un cierre primario de la fascia. 
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S I S T E M A  D E  T E R A P I A

TECNOLOGÍA AVANZADA
DE MODO SIMPLE

Pantalla de confirmación de ajustes Pantalla de ayuda de llenado Pantalla de ayuda de llenado Pantalla de ayuda de llenado
Pantalla de inicio de la 

 Terapia V.A.C. VERAFLO™

Importante: este diagrama se presenta exclusivamente como información general. Consulte el Manual de usuario del sistema de tratamiento V.A.C.ULTA™ y la Hoja de información de seguridad  
del manual de V.A.C.ULTA™ para obtener instrucciones detalladas e información de seguridad importante. En caso de emergencia, consulte con su médico tratante o llame al servicio de urgencias.  
Lea cuidadosamente y respete toda la documentación y las etiquetas que acompañan al producto. 
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Pantalla de confirmación de ajustes
Pantalla del detector de fugas 

SEAL CHECK™

Pantalla de inicio de la  
Terapia V.A.C.®

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Acelity o visite acelity.com.

Comenzará el procedimiento 
de ayuda de llenado (preparar 
el apósito de sellado para 
minimizar una posible filtración 
de la solución; puede demorar 
hasta 2 minutos y medio).
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Seleccione Aceptar para aceptar 
los ajustes predeterminados.
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Seleccione Iniciar/Detener 
para comenzar a instilar fluido 
dentro del apósito.
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Seleccione Iniciar/Detener 
nuevamente para frenar la 
instilación de fluido dentro del 
apósito. Seleccione Aceptar para 
aceptar los ajustes y comenzar  
la Terapia V.A.C. VERAFLO™.
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